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LOTTO N 1 - ESPANSORI 

 

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 

TABELLA A – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito  Punteggio  

1. Valvola di riempimento anteriore integrale dotata di ampia membrana 

autosigillante per la protezione antiperforazione 
D 10 

2. Espansione unidirezionale nel polo inferiore e conformabilità anatomica  D 15 

3. Testurizzazione differenziata anteriormente e posteriormente 

dell’involucro esterno. 
D 20 

4. Linguetta posteriore rinforzata per un corretto posizionamento. D 5 

5. Doppio rinforzo in dacron o equivalente, autosigillante con prevenzione 

antideflazione 
D 5 

6. Assenza di limiti temporali di permanenza in sede 
T 

(SI/NO) 
5 

TOTALE  60 

 

 

TABELLA B – ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito Punteggio  

1. Tempestività nell’evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni 

1gg=5pt;  2gg=4pt;  3-4gg=3pt;  5-6gg=2pt;  7gg=1pt 
Q 5 

2. Gestione urgenze entro le 24 ore 
T 

(SI/NO) 
5 

TOTALE  10 
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LOTTO N 2 - PROTESI ANATOMICHE – LOTTO N 3 PROTESI ROTONDE 

 

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 

TABELLA A – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito  Punteggio  

1. Involucro triplice o pluristrato per evitare la trasudazione D 15 

2. Gel di silicone altamente coesivo (mantenimento della forma alle 

sollecitazioni) 
D 15 

3. Qualità della testurizzazione dell’involucro esterno prodotta con metodiche 

sicure e replicabili (tipo matrice a stampo). Si valuterà la presenza di studi 

clinici, la pertinenza dello specifico prodotto in relazione a:effetti, efficacia e 

sicurezza di medio (entro i primi 5 anni), e lungo termine (fino a 10 anni) dei 

dispositivi, nonché l’outcome clinico e i benefici sul paziente.  Sarà valutato 

anche il livello di evidenza, l’impact factor delle riviste indicizzate su Scopus 

o web of science. 

D 25 

4. Assenza di limiti temporali di permanenza in sede 
T 

(SI/NO) 
5 

TOTALE  60 

 

 

TABELLA B – ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito Punteggio  

1. Tempestività nell’evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni 

1gg=5pt;  2gg=4pt;  3-4gg=3pt;  5-6gg=2pt;  7gg=1pt 
Q  5 

2. Gestione urgenze entro le 24 ore 
T 

(SI/NO) 
5 

TOTALE  10 
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LOTTO N 4 - PROTESI IN POLIURETANO 

 

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 

TABELLA A Elementi di natura qualitativa 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito  Punteggio  

1. Orientamento punti di repere (Sarà attribuito maggior punteggio alla 

presenza di punti di repere identificabili a vista e al tatto) 
D 20 

2. Varietà di altezze e proiezioni D 25 

3.Gel di silicone coesivo con aspetto naturale D 5 

4. Schiuma di poliuretano D 5 

5. Assenza di limiti temporali di permanenza in sede 
T 

(SI/NO) 
5 

TOTALE  60 

 

 

 

TABELLA B ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito Punteggio  

1. Tempestività nell’evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni 

1gg=5pt;  2gg=4pt;  3-4gg=3pt;  5-6gg=2pt;  7gg=1pt 
Q  5 

2. Gestione urgenze entro le 24 ore 
T 

(SI/NO) 
5 

TOTALE  10 
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LOTTO N 5 - RETI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA 

 

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 

TABELLA A Elementi di natura qualitativa 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito  Punteggio  

1. Matrice disidratata D 15 

2. Disponibilità varie forme D 20 

3. Confezionamento in doppia busta 
T 

(SI/NO) 
5 

4. Latex free 
T 

(SI/NO) 
15 

5. Sterilizzazione a raggi gamma 
T 

(SI/NO) 
5 

TOTALE  60 

 

 

 

TABELLA B ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito Punteggio  

1. Tempestività nell’evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni 

1gg=5pt;  2gg=4pt;  3-4gg=3pt;  5-6gg=2pt;  7gg=1pt 
Q 5 

2. Gestione urgenze entro le 24 ore 
T 

(SI/NO) 
5 

TOTALE  10 
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LOTTO N 6 - RETI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA IN POLIPROPILENE 

 

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 

TABELLA A Elementi di natura qualitativa 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito  Punteggio  

1.  Rete in monofilamento D 15 

2. Rete  titanizzata D 15 

3. Disponibilita di varie misure D 15 

4. Rete macroporosa D 10 

5. Nessuna influenza a raggi X, ultrasuoni e RMN 
T 

(SI/NO) 
5 

TOTALE  60 

 

 

 

TABELLA B ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito Punteggio  

1. Tempestività nell’evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni 

1gg=5pt;  2gg=4pt;  3-4gg=3pt;  5-6gg=2pt;  7gg=1pt 
Q 5 

2. Gestione urgenze entro le 24 ore 
T 

(SI/NO) 
5 

TOTALE  10 
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LOTTO N 7 - ESPANSORI TISSUTALI TEMPORANEI 

 

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 

TABELLA A Elementi di natura qualitativa 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito  Punteggio  

1.Disponibilita di un connettore in caso di aggiustamenti alla lunghezza del 

tubo di riempimento dell’espansore 

T 

(SI/NO) 
15 

2.Tubicino di riempimento saldato alla base dell’espansore D 10 

3. Ampia gamma di volumi D 20 

4. Indeformabilità dell’espansore D 15 

TOTALE  60 

 

 

 

 

TABELLA B ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito Punteggio  

1. Tempestività nell’evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni 

1gg=5pt;  2gg=4pt;  3-4gg=3pt;  5-6gg=2pt;  7gg=1pt 
Q 

5 

2. Gestione urgenze entro le 24 ore 
T 

(SI/NO) 
5 

TOTALE  10 
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LOTTO N 8 - SISTEMA DI ELASTOCOMPRESSIONE 

 

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 

TABELLA A Elementi di natura qualitativa 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito  Punteggio  

1. Compressione sequenziale circonferenziale a moduli separati, utilizzabili 

separatamente o contemporaneamente 
D 20 

2. Possibilità di regolare la compressione con differente gradiente pressorio D 20 

3. Batteria integrata 
T 

(SI/NO) 
10 

4. Indicatore di alimentatore 
T 

(SI/NO) 
10 

5. Facilmente trasportabile D 10 

TOTALE  70 

 

 


